Inhalateurs a poudre seche (IPS) vs aerosol-doseur (AD) doté d’une chambre d’inhalation valvée : Utilisation de I'imagerie

respiratoire fonctionnelle (IRF) pour evaluer les depots modelisés dans les poumons chez un patient atteint de MPOC

Cette étude basée sur I'|RF a évalué les dépots modélisés du médicament
administré dans les voies respiratoires au moyen d’'un AD doté d’'une chamlbre
d’inhalation et de deux systemes d’|PS a des debits optimaux et sous-
optimaux.

Des geomeétries tridimensionnelles des voies respiratoires et des lobes ont été
extraites grace a un tomodensitogramme réalisé chez un homme de 67 ans
atteint de MPOC (de stade lll selon la GOLD).

Dispositifs mis a lI'essai

Chambre d’inhalation valvée
AeroChamber Plus* Flow-Vu*

(Trudell Medical International) délivrant du salbutamol a
partir d’une Ventolin® EvoHaler® AD (100 Lg; GSK)

Symbicort’ Turbuhaler?

(formoterol fumarate/ budesonide;
AstraZeneca)

IPS Trelegy' Elliptatf

(fluticasone/umecledinium/
vilanterol;, GSK)

Les profils de distribution agrodynamique selon le diametre des particules
(DADP) et les doses administrées ont éte obtenus a partir des donnees
oubliées.

Des debits d’'inhalation de 30 L/min (optimal pour AD doté d’une chamlre
d’inhalation valvée, sous-optimal pour 2 IPS) et de 60 L/min (optimal pour 2
IPS, sous-optimal pour AD doté d’une chambre d’inhalation valvée) ont été
évalués.
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Exprimés en pourcentage des doses indiquées sur |'étiquette (valeurs
moyennes lorsque plusieurs médicaments sont utilises en combinaison)

PROFILS RESPIRATOIRES OPTIMAUX

IPS Turbuhaler® (60LPM) IPS Ellipta’ (60LPM) Chambre d'inhalation valvée AeroChamber Plus* Flow-Vu* + AD (30LPM)

82.63% 75.89% : 8.95%
Dépot Dépot Dépot
oropharyngé oropharyngé % oropharyngé
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15.51%

Dépot dans les
poumons

17.19%

Dépot dans les
poumons

28.84%

Dépot dans les
poumons

Les valeurs représentent le pourcentage de la dose indiquée dans la monographie

PROFILS RESPIRATOIRES SOUS-OPTIMAUX

IPS Turbuhaler' (60LPM) IPS Ellipta™ (60LPM) Chambre d'inhalation valvée AeroChamber Plus* Flow-Vu* + AD (30LPM)

74.04% 69.03% 11.74%
Dépot Dépot | Dépot
oropharyngé oropharyngé oropharyngé

4.31%

Dépot dans les
poumons

Les valeurs représentent le pourcentage de la dose indiquée dans la monographie

17.89%

Dépot dans les
poumons

26.02%

Dépot dans les
poumons
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Dépots modélisés dans les poumons (valeurs moyennes lorsque plusieurs médicaments sont utilisés en combinaison)

Chambre d’inhalation valvée
AeroChamber Plus* Flow-Vu* +
Ventolin® EvoHaler?
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indiquée dans la monographie
) U1 - U1 )

Pourcentage de la dose mesurée
O

Symbicort’ Turbuhaler?® IPS Trelegy' Ellipta’

B Debit optimal W Deébit sous-optimal

CONCLUSIONS

e | es profils de depdt observés a I'IRF soulignent que le systeme d’aérosol-doseur doté d’une
chambre d’inhalation valvee AeroChamber Plus™ Flow Vu* a permis d’obtenir un pourcentage
nettement plus elevé de medicament dans la région pulmonaire que I'un ou I'autre des deux IPS,
quel que soit le débit.

e Cela s’est traduit par un depot oropharyngé modélisé beaucoup plus élevé pour les deux IPS.

e | ’influence du profil de débit d’inhalation était significative pour I'un des IPS.
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